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Montage 
1 Plaats de Bus op het handvat. 
2 Plaats de Releaseknop waarbij de indicator 
op één lijn komt te liggen met de release-indicator op de Bus. 
3 Draai de moer aan. 
4 Plaats de Binnenbuis. Breng de groef van de Binnenbuis op één lijn 
met de vergrendelingsindicator op de Bus. 
5 Plaats de Middenstaaf apart in de tray. 

Demontage 
1 Neem de Middenstaaf uit de Introducer. 
2 Verwijder de Binnenbuis, en zorg ervoor dat de indicator 
op de Releaseknop op één lijn ligt met Release. 
3 Draai de schroefmoer los. 
4 Verwijder de Releaseknop. 
5 Verwijder de Bus. 
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